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Certificat de conformite No 116-03019

Objet Luminaire d'eclalraqe medical

Type Ka-Ray, n° de serie 10160302

Dimensions (L x I x h) : 595 mm x 595 mm x 85 mm

Alimentation Inclus dans Ie luminaire

Requerent ZENIUM S.A.
Rue Edouard Michelin 100
F-54 710 Fleville Devant Nancy

Exigences Certificat de conformite a la norme internationale
IEC 62471 :2006 (Securlte photobiologique des lampes
et des appareils utilisant des lampes)

Confirmation Selon Ie rapport technique METAS 116-03010 du
22 aout 2016, Ie luminaire d'eclairaqe Ka-Ray est classifie
dans Ie ({ Groupe sans risque ». II peut €ltre considere comme
etant sur en ce qui concerne les risques photo-biologiques.
Une lesion de la retine par la lumiere bleue ernise est exclue.

Date de I'examen 16.08.2016

3003 Bern-Wabern, Ie 22 aout 2016

Domaine longueur, optique et temps
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Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine
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